Лабораторная работа № 5
«Определение токсичности на инфузориях»

	Цель и задачи работы: провести обучающий физический эксперимент по определению токсичности на инфузориях.

	Схема установки и используемое оборудование:
[image: ]
Рис.1. Лабораторное оборудование.
1. Прибор «Биотестер»;
2. Кюветы;
3. Пробирки с образцами, инфузориями и барьерной жидкостью.
Таблица 1
Результаты определения
	№ пробы
	Показания прибора I, усл.ед
	Коэффициент токсичности, %
	Вывод о степени токсичности образцов

	1
	174
	82,4
	Высокая степень токсичности

	2
	95
	90,4
	

	3
	27
	97,3
	

	Без образца
	988
	
	



Таблица 2
Ответы на контрольные вопросы
	№
	Вопросы

	Ответы

	1
	Как проводится исследование?
	В 4 куветы наливается жидкость с инфузориями, барьерная жидкость и образцы для исследования (в последнюю - без образца). Затем кюветы помещаются в прибор «Биотестер». Показания для каждого образца фиксируются, затем определяется индекс токсичности.

	2
	Что такое индекс токсичности?
	Индекс токсичности - количественная оценка параметра тест-реакции, характеризующего токсическое действие. Определяется путем расчета соотношения числа клеток инфузорий, наблюдаемых в контрольной и исследуемых пробах

	3
	Что такое токсичность?
	Под токсичностью понимается способность веществ, действуя на биологические системы, вызывать их повреждение или гибель. 

	4
	Какой принцип работы прибора?
	Метод определения токсичности водных вытяжек почв и донных осадков с помощью приборов серии «Биотестер» основан на способности тест-объектов реагировать на присутствие в водных вытяжках веществ, представляющих опасность для их деятельности, и направленно перемещаться по градиенту концентраций (в направлении изменения концентрации) этих веществ (хемотаксическая реакция), избегая их вредного воздействия. 


	
[bookmark: _GoBack]	Вывод: в ходе проведенного эксперимента было обнаружено, что во всех образцах наблюдается высокая степень токсичности. 
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